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Cihaz Adi g TERAZI
Device Name
Markasi (Ureticisi) :
Trademark (Manufacturer) TR
Tipi / Modeli :
Type | Model VIS 2ee
Seri Numarasi ;
Serial Number 00
Misteri Kodu / istek No ! 3
Customer Code / Order No 22022150001
Cihaz Sahibi / (Ad1 / Adresi) : FRAPORT TAV ANTALYA TERMINEL i$LETM_ECiLiGi AS.
Customer (Name / Adress) ANTALYA HAVALIMANI 1. DISHATLAR TERMINALI
AKSU ANTALYA
Kalibrasyon Tarihi ;
Date Of Calibration 05.03.2022
Sertifikanin Sayfa Sayisi ; 3

Number of pages of the Certificate

Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararast Birimler Sisteminde (SI) tanimlannug birimleri realize eden ulusal &lgiim
standartlarina izlenebilirligi belgeler.

This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the
International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvar olarak faaliyet gisteren TURKAY KALIBRASYON , TURKAK’tan AB-0048-K ile
TS EN ISO/ IEC 17025:2017 standardina gore akredite edilmigtir.

TURKAY KALIBRASYON accredited by TURKAK under registration number AB-0048-K for TSENISOIEC 17025 as
Calibration Laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) kalibrasyon sertifikalarvmin  tammirligh  konusunda Avrupa Akreditasyon
Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararast Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsihkli tanuna
anlasmasy imzalanmugtr.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK)is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral
Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement
(MRA) for the recognition of calibration certificates

Olgiim sonuglari, genisletilmis olciim belirsizlikleri ve kalibrasyon merotlart bu sertifikarun tamamlayict kisnu olan takip
eden sayfalarda verilmigtir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are givenon the following pages which are part
of this certificate.

Mihir Yayinlandigi Tarih Kalibrasyonu Yapan Onaylayan/Approval
p ‘Qab‘"* . Date Calibrated by TgrilyDate
/ ( g 07.03.2022 ENVER BAS MU FA GOLA
“ 7.
"‘!rmu

Bu rapor laboratuvarin yauli izni olmadan kismen kopyalamp ¢ogaltilamaz.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Imzasiz raporlar gegersizdir.

Testing reports without signature are not valid.




TURKAY KALIBRASYON

Kalibre Edilen Cihaz
Calibrated Device

Cihaz Adi
Object

imalatgisi
Manufacturer

Modeli
Type

Seri Numarasi

Serial Number

Olgiim Arahg:
Capacity

Goziinirligii
Resolution

Bulundugu Yer
Place

TERAZI

ATRAX

UK 2845

3001

0-150 kg

0,05 kg

iC HATLAR CHECK-IN NO:301

Cihazin Laboratuvara Kabul Tarihi
Date of receipt of Device

Olgiim Metodu
Procedures

Cevre Sartlan

AB-0048-K
A105155
03.22

Kalibrasyon islemi Euramet CG18, EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of
Measurement in Calibration) ) rehber ve standart dokiimanlara gére hazirlanmis

TL-05 Terazi Kalibrasyonu talimatina uygun yapiimaktadir

Bas. Sicaklik(°C): 20,3°C

Environmental Conditions

Kalibrasyonda Kullanilan Referanslar ve Cihazlar
Reference equiptment used during calibration

Bas. Nem(Rh):46%

Bitis. Sicaklik(°C): 20,4°C

Bitis Nem(Rh ):46%

Cihaz imalatgisi Seri No Sg:ritfiif:(;go izlenebilirlik
; ; Traceabilit
Object Manufacturer Serial Number Number raceaniity
E2 kitle seti(1mg-200g) KERN GO07 07203 6.24768 AB-0012-K
F1 kutle Seti(1g-10kg) KERN GO07 07325 6.24769 AB-0012-K
M1 sinifi agiritk(50adet) LV - T12502 AB-0048-K
Termo Higrometre TFA S001 $201001 AB-0048-K
Kod No Yayin Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa
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AB-0048-K

A105155

TURKAY KALIBRASYON

6 Genel Muayene
General Inspection

Gorsel ve Fonksiyonel Kontrol :Uygun
Kalibrasyon Oncesi Ayar Yapildi mi ?:Hayr
Ayar Yapildiysa Ayar tipi t -

Referans Deger Olgiilen Deger
Ayar Oncesi - -
Ayar Sonrasi - -
7 Olgiim Sonuglan 3
Measurement Result e ————
On yiikleme / Preload 2 )//
Referans Deger Oigiilen Deger Gosterge Sapmasi /(
120 kg 119,80 kg -0,20 kg
TEKRARLANABILIRLIK TESTI (kg) KOS ENUKU TESTI(E) |
NO | REFERANS DEGER | OLCULEN DEGER HATA POZISYON | REFERANS DEGER | OLCULEN DEGER
1 80 79,75 -0,25 1 60 59,80
2 80 79,85 0,15 2 60 5990
3 80 79,85 0,15 3 60 59,80
4 80 79,85 0,15 4 60 59,90
5 80 79,85 0,15 5 60 59,90
6 80 79,85 0,15 MAX. KOSE YUKU FARKI 0,10 B
STANDART SAPMA 0,041
LINERITE TESTI SONUGLARI (kg)
NO DARA AGIRLIGI UYGULANAN YUK GOSTERGE DEGERI HATA BELIRSIZLIK
1 kg 5 kg 4,95 kg -0,06 0,09 kg
2 kg 15 kg 14,95 kg -0,05 0,09 kg
3 kg 30 kg 29,90 kg -0,10 0,09 kg
4 kg 45 kg 44,90 kg -0,10 0.09 kg |
5 kg 60 kg 59,85 kg 0,15 0,09 kg
6 kg 75 kg 74,85 kg 0,15 0,09 kg
7 kg 90 kg 89,85 kg -0,15 0,09 kg |
8 kg 105 kg 104,80 kg 0,20 0,09 kg
9 kg 120 kg 119,80 kg -0,20 0,09 kg
10 kg 135 kg 134,80 kg -0,20 0,09 kg
11 kg 150 kg 149,75 kg 025 0,09 kg
8 Olgiim Belirsizligi : 9,13E-02+1,04E-04 X R g R:uygulanan yiik

Measurement Uncertainty
Eappr( R)=-2,37E-06 X R R=Kalibrasyon Sonrasi Herhangi bir yiik tartimi yapildiginda gostergede okunan degerdir.
Not: Yukaridaki Belirsizlikler Eappr ( R )} sapmalarini igermektedir.
Kalibrasyondaki belirsizlik EA-4/02 dékimanina uygun olarak hesaptanmistir.
Kalibrasyonun toplam belirsizligi genisletimis belirsizlik olup, standart belirsizlikten kapsam faktéri k=2,0 kullanilarak elde edilmigtir.
Giivenilirlik dizeyi % 95'tir.

9 Aciklamalar

Descriptions
Bu kalibrasyon sonuglari sadece ATRAX marka 3001 seri numarali cihaza ait olup kalibrasyon tarihinden itibaren ve sertifikada belirtilmis sartlar altinda
gecerlidir. Cihazin performansi igin gerekli cevre sartlarinda kullanimindan ve gelecek kalibrasyon tarihinin belirlenmesinden kullanici sorumiudur.
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